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空间 单 粒 子 效应 加 速 器 模拟 试验 技术 
及 应 用 
陈 启明 郭 刚 隋 丽 刘 建 成 、 张 艳 文 张 付 强 正信 
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摘要 ”空间 环境 中 存在 大 量 的 高 能 粒子 ,单个 高 能 粒子 穿 过 航天 器 壳 体 复 击 到 电子 器 件 ,引发 器 件 逻 辑 状 态 翻 
转 、 功 能 异常 等 单 粒子 效应 ,进而 影响 航天 器 的 可 靠 运 行 和 任务 达成 。 基 于 地 面 加 速 器 辐 照 试验 模拟 空间 单 粒 
子 效应 是 评估 电子 器 件 在 空间 应 用 时 发 生 单 粒子 错误 风险 的 重要 手段 ,只 有 其 抗 单 粒子 效应 的 指标 符合 宇航 
应 用 要 求 的 器 件 才能 在 航天 器 中 使 用 。 航 天 器 面临 的 空间 辐射 粒子 主要 是 重 离 子 和 质子 ,它们 诱发 的 单 粒子 
效应 也 最 为 显著 。 开 展 宇航 器 件 单 粒子 效应 地 面 模拟 试验 主要 依托 重 离子 加 速 器 和 质子 加 速 器 ,为 满足 单 粒 
子 试 验 需 求 ,需要 研发 大 面积 束 流 扩 束 及 均匀 化 、 高 精度 束 流 快速 诊断 等 技术 ,以 及 满足 大 批量 试验 任务 需求 
的 高 效 试验 终端 ,重点 介绍 中 国 原子 能 科学 研究 院 的 基于 加 速 器 的 重 离子 单 粒子 效应 模拟 试验 技术 、 质 子 单 粒 
子 效应 模拟 试验 技术 和 用 于 器 件 辐 射 损伤 敏感 区 识别 的 重 离 子 微 束 技术 ,以 及 上 述 技术 在 宇航 器 件 单 粒子 效 
应 风险 评估 中 的 应 用 。 
关键 词 空间 辐射 ， 单 粒子 效应 ， 模 拟 试验 
中 图 分 类 号 TL99 
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Abstract [Background] The space environment contains numerous high-energy particles, and a single high-energy 
particle passing through a spacecraft shell bombards the electronic devices within, triggering single-particle effects 
such as device logic state upset and function failures, which, in turn, affect spacecraft operation reliability and 
mission accomplishment. [Purpose] Notably, ground accelerator irradiation tests provide an important and effective 
means for simulating space single event effects and for predicting the risks of single event effect rates for electronic 
devices in space applications. Generally, electronic devices can be used in spacecraft only if their resistance radiation 
indicators meet astronautical application requirements. [Methods] Spacecraft are typically exposed to space radiation 
particles, primarily heavy ions and protons; therefore, single event effect simulation testing for electronic devices 


relies predominantly on heavy ion and proton accelerators. To address the requirements of single event effect testing, 
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technologies such as large-area beam expansion and homogenization, high-precision beam current diagnosis, and 
efficient test terminals have been developed to fulfill the requirements of various test tasks. [Results] Particular focus 
is placed on the CIAE's (China Institute of Atomic Energy) heavy ion single event and proton single event effect 
simulation test techniques and the heavy ion microbeam technique for radiation sensitive area identification for 
electronic devices. Subsequently, the aforementioned techniques are applied to a single event effect risk evaluation 
for astronautical electronic devices. [Conclusions] In the future, the demand for radiation-resistant devices is 
expected to continue to increase in the aerospace, nuclear industry, and other radiation application fields. It is, 
therefore, necessary to further exploit the irradiation potential of existing domestic single event effect simulation 
equipment and establish new accelerator platforms with improved capacity for single event effect simulation testing. 


Key words Space radiation, Single event effects, Simulation test 


空间 环境 中 的 高 能 粒子 与 电子 器 件 相 互 作用 会 ”要 采用 效应 模拟 和 加 速 试验 相 结 合 的 方法 ,开展 器 
导致 器 件 参数 退化 、 性 能 下 降 甚 至 功能 失效 ,这 种 现 。”“ 件 辐 照 试 验 ,获取 单 粒 子 效应 截面 ,进而 为 嚣 件 空间 
象 称 为 空间 辐射 效应 ,主要 包括 单 粒 子 效应 (Single 点 用 错误 率 预 佑 和 有 针对 性 加 固 提 供 数 据 支撑 。 
Event Effect, SEE) 、 总 剂量 效应 (Total Ionizing 单 粒 子 效应 是 航天 器 在 轨 运 行 中 发 生 的 ,但 大 
Dose,TID) 和 位 移 损伤 效应 (Displacement Damage， 量 的 研究 试验 工作 主要 是 在 地 面 进 行 的 。 电 子 器 件 


DD)。 i 能 否 在 航天 器 中 使 用 ,必须 要 利用 合适 的 加 速 器 束 
子 引 发 的 单 粒子 效应 对 器 件 的 影响 尤为 突出 。 据 统 ” 流 进行 地 面 模拟 试验 。 针 对 重 离子 单 粒子 效应 , 需 
计 , 电 子 系统 的 在 轨 故 障 有 45% 是 | 辑 射 效 应 引起 ”测量 器 件 发 生 单 粒子 效应 的 截面 与 重 离子 线性 能 量 
的 ,而 其 中 单 粒 子 效 应 占 比 约 为 86%""。 我 国 在 20 转移 (Linear Energy Transfer,LET) 值 之 间 的 关系 曲 
世纪 90 年 代 ,也 观察 到 多 颗 卫星 由 于 器 件 单 粒子 效 。 线 (通常 需要 5 个 试验 点 ) 外 ;类 似 地 ,针对 质子 单 粒 
应 导致 卫星 功能 故障 ,例如 1990 年 我 国 风云 卫星 的 。 子 效应 , 需 测量 器 件 发 生 单 粒 子 效应 的 截面 与 质子 
首 星 入 轨 39 天 、 次 星 入 轨 159 天 均 由 于 星 载 计算 机 ”能 量 之 间 的 关系 曲线 。 在 此 基础 上 ,结合 航天 器 运 
发 生 单 粒 子 效 应 引起 姿态 失控 。1992 年 ,在 “东方 ”” 行 轨 道 空间 的 重 离子 和 质子 辐射 环境 ,实现 对 器 件 
红 三 号 ”卫星 发 射 前 ,航天 五 院 联 合 中 国 原子 能 科学 。 ”发 生 单 粒子 效应 的 错误 率 进行 预 估 , 只 有 其 抗 单 粒 
研究 院 , 利 用 北京 HI-13 串 列 加 速 器 开展 了 国内 首 。” 子 效应 性 能 指标 符合 任务 要 求 的 器 件 才能 在 航天 器 
次 单 粒子 效应 加 速 器 辐 照 试 验 ,对 其 中 关键 器 件 的 。 ”中 使 用 。 此 外 ,利用 加 速 嚣 束 流 进行 辐 照 试验 ,可 以 
单 粒 子 效应 敏感 性 进行 了 试验 评估 。 自 此 ,国内 空 。 复 现 航天 器 在 轨 出 现 的 故障 , 找 出 辐射 损伤 薄弱 环 
间 单 粒子 效应 地 面 加 速 器 模拟 实验 研究 正式 起 步 并 五 和 关键 器 件 , 同 时 ,也 可 以 对 器 件 所 采取 的 加 回 措 
入 快速 发 展 时 期 。 施 的 有 效 性 进行 验证 ,从 而 指导 器 件 进行 有 针对 性 

空间 辐射 环境 复杂 ,地 面 加 速 器 很 难 直 接 模 拟 。 ”的 抗 单 粒子 加 固 ,提升 其 抗 辐射 性 能 。 空 间 辐 射 粒 
真实 的 空间 辐射 环境 。 空 间 辐射 粒子 能 量 范围 可 居 了 主要 是 质 了 和 重 离 了 ,因此 开展 宇航 器 件 单 粒 了 
盖 eV 到 TeV, 且 能 量 分 布 连续 ,运动 方向 多 样 中 ;地 效应 模拟 试验 主要 依托 重 离子 加 速 器 和 质子 加 速 
面 加 速 器 产生 的 粒子 能 量 范围 一 般 在 MeV 到 器。 本文 重 所 介绍 中国 原子 能 科学 研究 院 的 基于 部 
GeV 中 ,日 能 量 越 高 加 速 器 的 建造 成 本 也 越 高 , 单 粒 速 器 的 重 离子 单 粒子 效应 模拟 试验 技术 、 质 子 单 粒 
子 效应 辐 照 试验 的 效 费 比 也 就 越 差 。 此 外 ,地 面 加 子 效应 模拟 试验 技术 和 器 件 辐射 效应 敏感 区 识别 的 
单 粒子 


mh 


速 器 很 难 实现 多 种 粒子 种 类 、 宽 能 量 范围 多 入 射 方 。 重 离子 微 束 技术 ,以 及 上 述 技术 在 宇航 器 件 
向 的 粒子 束 同时 产生 和 辐 照 。 当 前 国内 外 主要 是 利 ”效应 风险 评估 中 的 应 用 。 
用 加 速 器 产生 的 单一 种 类 单一 能 量 的 粒子 开展 辐 照 OE 
试验 来 模拟 器 件 发 生 的 辐射 效应 ,而 不 是 直接 模拟 。 ， 要 离 子 单 粒子 效应 模拟 试验 技术 

空间 辐射 环境 。 同 时 ,航天 器 在 轨 运 行 周期 长 ,地 面 国内 当前 应 用 于 字 航 器 件 单 粒子 效应 模拟 试验 
加 速 器 模拟 试验 很 难 实现 全 寿命 周期 的 持续 粒子 辐 “ ”研究 的 加 速 器 ,主要 有 中 国 原子 能 科学 研究 院 的 北 
照 ,常用 的 方法 是 采取 加 速 试验 ,利用 加 速 器 的 高 注 ， 京 HL13 串 列 加 速 器 和 中 国 科学 院 近代 物理 研究 所 
量 率 粒 子 束 辐 照 数 十 分 钟 到 几 个 小 时 来 模拟 航天 在 的 强 流 重 离子 加 速 器 (the Heavy Ion Research 
轨 几 年 至 几 十 年 所 受到 的 空间 低 注 量 率 粒 子 辐 照 。 Facility in Lanzhou, HIRFL) ,这 两 台 加 速 器 承担 了 
因此 ,地 面 加 速 器 辐 照 试验 模拟 空间 单 粒子 效应 , 主 。 国内 绝 大 部 分 宇航 器 件 单 粒 子 效应 试验 评估 任务 。 
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陈 启明 等 : 空间 单 粒子 效应 加 速 器 模拟 试验 技术 及 应 用 


北京 HI-13 串 列 加 速 器 优点 是 改变 粒子 LET 值 方便 
快捷 ,便于 测量 器 件 单 粒 子 效 应 截面 随 粒子 LET 值 
的 关系 曲线 ,但 缺点 是 能 量 相对 较 低 、 射 程 较 短 , 试 
验 需 在 真空 环境 下 进行 ,试验 样品 必须 提前 进行 开 
冒 ` 减 薄 等 预 处 理 。HIRFL 优点 是 粒子 能 量 高 、 射 程 


荷 态 离子 的 产生 ,再 通过 电场 、 磁 场 模 拟 及 端 电压 稳 
定 技术 ,使 用 磁 刚 度 相 同 、 能 量 不 同 的 准 可 几 电荷 态 
的 离子 (此 电荷 态 下 和 剥离 概率 高 ` 流 强大 ) 作 为 导向 
束 流 打通 光路 ,实现 剥离 概率 比 常规 束 流 低 两 三 个 
量 级 高 电荷 态 离子 的 传输 和 控制 ,有 效 提 高 束 流 能 


长 ,样品 预 处 理 简 单 ,试验 在 大 气 环 境 下 即 可 进行 ， 
但 改变 粒子 LET 值 调试 复杂 ,需要 几 天 甚至 数 周 ， 
主要 用 于 单 点 高 LET 值 的 器 件 发 生 单 粒子 效应 LET 
闵 值 的 考核 验证 。 


量 及 射程 。 当 前 ,北京 HI-13 串 列 加 速 器 重 离子 单 
粒子 效应 专用 辐 照 装置 粒子 束 LET 值 覆盖 0.4~65.6 
MeV'cm mg 范围 ,Si 射程 大 于 30 hm, 如 表 1 所 示 。 
基于 HIL13 串 列 加 速 器 用 于 单 粒 子 效应 试验 ,开展 


北京 HI-13 串 列 加 速 器 于 1987 年 建成 ,引出 直 
流 束 ,主要 用 于 核 物 理 基 础 研究 。2009 年 ,针对 单 
粒子 效应 试验 的 特点 ,在 HI-13 串 列 加 速 器 实验 二 
厅 R20 管 道上 使 用 偏转 磁铁 分 出 一 条 新 管道 ,并 建 
立 重 离子 单 粒子 效应 专用 辐 照 装置 ,如 图 1 所 示 。 
加 速 器 产生 的 粒子 束 调节 至 R20 文 束 线 ,粒子 束 经 
过 了 方向 导向 器 、 一 组 双 单 元 四 极 磁铁 、 一 组 X 和 了 
方向 狭 颖 仪 、 一 组 X 和 了 方向 三 角 波 二 维 异 步 扫描 
磁铁 和 准 直 器 , 辐 照 到 器 件 样 品 上 ,此 外 , 束 线 上 还 
布置 有 束 流 诊 断 用 奖 光 屏 、 束 流 监 督 探 测 器 等 。 器 
件 样品 安装 在 真空 靶 室 的 样品 架 上 ,样品 架 可 容纳 
三 块 25 cmx25 cm 的 标准 辐 照 板 。 


图 1 基于 北京 HL-13 串 列 加 速 器 的 重 离子 单 粒子 效应 
专用 辐 照 装置 
Fig.1 Specialized irradiation equipment for heavy ion single 
event effects based on the Beijing HI-13 tandem accelerator 


单 粒子 效应 模拟 试验 需要 能 履 盖 器 件 样品 且 均 
匀 性 好 于 90% 粒子 束 ,粒子 在 硅 中 入 射 深 度 大 于 
30 hm5l。 针 对 单 粒 子 辐 照 试验 需要 大 面积 均匀 粒 
子 束 流 , 使 用 基于 不 同 频 率 、 相同 振幅 的 三 角 波 二 维 
异步 磁 扫 描 技 术 ,获得 在 样品 辐 照 平面 束 斑 面积 
50 mmx50 mm 内 束 流 分 布 均匀 性 好 于 90%、 注 量 率 
10”~10" ions:cm*…s 1! 连续 快 速 可 调 的 重 离子 束 流 '。 
针对 串 列 加 速 器 高 LET 值 束 流 离子 能 量 不 够 ,不 满 
足 考 核 评 估 试 验 中 射程 大 于 30 hm 的 要 求 , 研 发 了 
一 种 高 电 蓓 态 重 离子 束 调试 技术 ,在 串 列 端 电压 固 
定 条 件 下 ,采用 双 和 剥离 及 离子 选择 技术 ,实现 了 高 电 


了 大 量 的 宇航 器 件 抗 辐 照 性 能 评估 和 考核 试验 , 履 

盖 了 我 国 绝 大 部 分 宇航 用 电子 器 件 种 类 , 文 撑 了 我 

国 国产 抗 辐 照 器 件 研制 ,及 其 在 北斗 . 载 人 、 空 间 站 

等 空间 应 用 中 的 高 可 靠 性 。 

表 1 北京 HI13 囊 列 加 这 器 用 于 单 福子 效应 二 险 和 型 
yA 


wr 


Table1 Typical beam parameters for single event effect 
experiments using the Beijing HI-13 tandem accelerator 


离子 种 类 ”能量 表面 LET 值 硅 中 射程 

Ion Species Energy Surface LETin Si Rangein Si 
/MeV /MeV:cem mg” /pm 

Li 46 0.44 269 

B 70 1.26 149 

G 80 1.73 127 

O 103 3.05 99.4 

F 113 4.06 87.9 

Al 132 8.19 56.1 

Si 143 9.01 54.5 

S 152 11.8 46.9 

Cl 164 12.9 47.4 

Ca 146 18.7 33.0 

Ti 169 21.8 34.7 

Fe 170 27.9 30.0 

Cu 212 32.2 33.1 

Ge 212 37.2 30.8 

Br 218 42.0 30.2 

Ag 279 58.6 30.0 

I 283 65.6 30.0 


2 ”质子 单 粒子 效应 模拟 试验 技术 


航天 器 性 能 的 提高 有 赖 于 使 用 高 性 能 先进 器 
件 。 超 深 亚 微米 及 纳米 器 件 的 广泛 使 用 , 极 大 地 提 
升 了 卫星 的 性 能 ,但 是 由 于 器 件 特征 尺寸 的 减 小 , 临 
界 电荷 降低 ,使 得 器 件 单 粒子 效应 敏感 性 提高 。 与 
过 去 相 比 ,质子 引起 的 单 粒 子 效应 明显 增强 ,已 经 成 
为 影响 卫星 运行 可 靠 性 的 主要 因素 之 一 。 与 重 离子 
引起 的 单 粒子 效应 不 同 , 质 子 引起 的 单 粒 子 效应 不 
仅 有 直接 电离 贡献 ,还 有 核反应 次 级 粒子 电离 贡献 ， 


080008-3 


202309.00039v1 


chinaXiv 


核 技 术 


ChinaXiv 合 作 期 刊 


2023, 46: 080008 


后 者 是 通过 质子 与 器 件 材料 核反应 产生 次 级 带电 粒 
子 在 器 件 中 的 电离 所 引发 的 ,其 截面 依赖 于 入 射 质 
子 能 量 和 器 件 材料 ,通常 比重 离子 单 粒 子 效应 截面 
小 4~5 个 量 级 "。 但 在 空间 辐射 环境 中 ,尤其 是 中 低 
轨道 ,高 能 质子 通 量 很 大 ,产生 的 单 粒 子 效应 远大 于 
相同 环境 下 重 离子 产生 的 单 粒 子 效应 ,已 经 成 为 威 
胁 卫 星 可 靠 运行 的 主要 原因 之 一 。 

内 质子 单 粒子 效应 试验 研究 工作 起 步 较 晚 ， 
长 期 缺乏 30 MeV 以 上 能 量 质 子 源 。 近 年 来 ,国内 才 
逐步 建成 几 台 30 MeV 以 上 能 量 质子 加 速 器 ,主要 有 
中 国 原子 能 科学 研究 院 的 100 MeV 质子 回旋 加 速 
器 、 西 北 核 技术 研究 所 的 200 MeV 质子 回旋 加 速 器 、 
哈尔滨 工业 大 学 的 300 MeV 质子 回旋 加 速 器 。 

中 国 原子 能 科学 研究 院 自主 研制 的 100 MeV 质 
子 回 旋 加 速 器 (the 100 MeV Proton CYclotron at 
China Institute of Atomic Energy, CYCIAE-100) 是 我 
国 首 台中 能 质子 加 速 器 ,CYCIAE-100 于 2014 年 7 
月 成 功 出 束 ,2016 年 6 月 进入 试 运行 阶段 ,开展 的 首 


2 基于 100 MeV 质子 回旋 加 速 器 的 质子 单 粒 子 效 应 
模拟 试验 装置 
Fig.2 Proton Single event effect Simulation experiment 
equipment based on a 100 MeV proton cyclotron 


3 重 离 子 微 束 技术 


宇航 抗 辐 照 器 件 的 研制 通常 采用 “设计 一 抽 
造 一 试验 一 再 设计 ”的 反复 迭代 过 程 ,代价 非常 高 


批 实验 就 是 器 件 的 质子 单 粒 子 效 应 模拟 试验 。 基 于 
100 MeV 质子 回旋 加 速 器 建立 的 质子 单 粒 子 效 应 模 
拟 试验 装置 如 图 2 所 示 , 质 子 束 从 加 速 器 主体 引出 ， 
经 过 偏转 磁铁 后 进入 质子 辐 照 束 线 , 再 经 过 了 方 癌 
导向 器 、 一 组 双 单 元 四 极 磁 铁 、 双 散射 靶 、 降 能 器 和 
准 直 器 , 辐 照 到 器 件 样品 上 ,同时 , 束 线 上 还 布置 有 
束 流 诊断 用 荧光 屏 、 束 流 监督 探测 器 等 。 器 件 样品 
安装 在 样品 架 上 ,样品 架 可 容纳 三 块 25 cmx25 cm 
的 标准 辐 照 板 , 辐 照 试验 在 大 气 环 境 中 进行 。 

CYCIAE-100 流 强 范 围 为 10 nA~200 hA, 频率 
50 MHz, 其 流 强 比 单 粒 子 试验 要 求 流 强 高 出 3~7 个 
数量 级 外 ,通过 在 粒子 注入 器 增加 束 流 第 子 、 砚 堡 区 
增加 束 流散 焦 磁 铁 和 限 束 狭 颖 等 设备 ,在 确 堡 区 内 
大 幅 降低 质子 流 强 ,同时 采用 双 散 射 半 对 质子 束 进 
行 扩 束 和 均匀 化 。 此 外 ,为 得 到 单 粒子 效应 的 截面 
与 质子 能 量 之 间 的 关系 曲线 ,设计 了 二 进 制 降 能 
实现 不 同 能 量 的 质子 的 快速 切换 中 。 可 以 实现 质子 
能 量 范围 30~100 MeV 准 连 续 可 调 、 注 量 范 围 10”~ 
10" pcm-2.s 100 mmx100 mm 内 束 流 分 布 均匀 性 
好 于 90% 的 质子 束 流 * 叶 。 基 于 CYCIAE-100 的 质 
子 单 粒子 效应 模拟 试验 装置 ,完成 一 系列 宇航 器 件 
抗 辐 照 性 能 评估 和 考核 试验 ,包括 静态 随机 存 取 存 
储 器 (Static Random-Access Memory,SRAM) 、 现 场 
可 编程 门 阵 列 (Field Programmable Gate Array， 
FPGA ) 等 "中 ,支撑 了 我 国 质子 单 粒子 效应 试验 方 
法 行业 标准 的 建立 。 


昂 。 提 高 器 件 抗 辐射 性 能 ,缩短 循环 周期 ,降低 器 件 
设计 研发 成 本 ,关键 在 于 研制 过 程 中 早期 识别 与 定 
位 单 粒子 敏感 的 薄弱 环节 ,明确 效应 的 物理 机 制 , 从 
而 进行 针对 性 加 固 。 重 离子 微 束 可 确定 效应 敏感 区 
以 及 电荷 产生 、 放 大 和 收集 的 机 制 ,并 给 出 它们 与 器 
件 单 元 的 布局 、 尺 寸 、 材 料 和 工艺 等 参数 的 定量 3 

系 ,是 开展 抗 辐 照 器 件 加 固 设 计 和 效应 机 理 研究 的 


国内 当前 应 用 于 器 件 单 粒子 效应 敏感 区 识别 的 
重 离子 微 束 装 置 , 主 要 有 中 国 原 子 能 科学 研究 院 的 
基于 北京 HI-13 串 列 加 速 器 建立 的 针 孔 型 微 束 装置 
和 中 国 科学 院 近代 物理 研究 所 的 基于 HIRFL 建立 
的 聚焦 型 微 束 装置 。 前 者 需要 制备 高 精度 针 孔 , 尺 
寸 1~3 pm; 后 者 束 斑 尺 寸 与 针 孔 型 相当 , 调 束 难度 
较 大 。 北 京 H-13 串 列 加 速 器 重 离子 微 束 辐 照 装置 
如 图 3 所 示 。 束 流 进入 真空 对 室 后 , 先 通 过 预 准 直 
孔 和 微米 级 的 针 孔 后 变 成 微米 级 的 束 班 。 辐 照 过 程 
中 ,采用 微 通 道 板 探测 器 探测 粒子 通过 碳 膜 后 产生 
的 二 次 电子 进行 粒子 注 量 监测 。 辐 照样 品 前 ,通过 
显微镜 对 样品 被 辐 照 区 域 和 针 孔 进行 定位 ,然后 样 
品 和 针 孔 保持 不 动 ,显微镜 避 开 束 流 并 开始 辐 照 , 通 
过 安装 样品 的 精密 位 移 台 的 移动 来 实现 样品 不 同 区 
域 的 辐 照 "”。 同 时 ,建立 单 粒子 翻转 成 像 技术 ,在 重 
离子 微 束 逐 点 扫描 器 件 时 ,采用 效应 检测 系统 对 器 
件 翻转 地 址 、 位 数 、 辐 照 坐标 以 及 每 点 辐 照 的 注 量 等 
信息 自动 监测 和 储存 ,以 二 维 图 的 方式 将 翻转 区 域 
实时 显示 出 来 ,将 翻转 信息 与 位 置信 息 的 对 应 ,实现 
SEU 二 维 成 像 , 从 而 准确 定位 器 件 抗 单 粒 子 薄 
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陈 启明 等 : 空间 单 粒子 效应 加 速 嚣 模拟 试验 技术 及 应 | 


图 4 所 示 。 微 束 束 流 方向 保持 不 变 ,移动 平台 


和 效应 数据 的 反 演 分 析 , 可 实现 定位 精度 0.5 hm, 如 


带动 


样品 进行 小 步 长 的 移动 , 当 进入 第 一 个 敏感 区 时 , 测 
试 得 到 效应 技术 开始 增加 , 当 整 个 敏感 区 均 进 入 微 
束 束 斑 内 ,效应 数 进 入 一 个 平台 区 ,平台 继续 移动 


当 第 二 个 敏感 区 也 进入 微 束 束 斑 内 , 则 效应 数 将 再 
次 增加 , 即 通 过 统计 效应 计数 与 束 斑 位 置 的 关系 ,分 
析 敏 感 区 形状 与 效应 计数 的 关系 ,可 以 将 辐射 敏感 


区 识别 出 来 ,形成 器 件 辐射 敏感 区 效应 分 布 图 。 基 
3 ”基于 北京 HL-13 串 列 加 速 器 的 重 离子 微 束 装置 了 eR aii aa 
Fig.3 Heavy ion microbeam equipment based on the Beijing 车 网 村: 微 束 试 验 研 究 , 主 要 ] SRAM.、 肥 相 丹 链 
ee 等 中 ,为 抗 辐 照 器 件 有 针对 性 加 固 和 辐射 效应 机 制 
为 提升 器 件 辐 射 敏感 区 定位 精度 ,即便 束 斑 是 。 机 理 研究 提供 数据 支撑 。 
微米 级 ,但 通过 更 小 步 长 (0.1 hm 及 以 下 ) 移 动 扫描 
Microbeam Spot 
D 
(a) (b) 
2 Sensitive Zone 
8 
X iD- 欢 | 人 
FE pp re 
Coordinates of the Sample 
4 ” 微 束 辐 照 试验 器 件 辐射 敏感 区 定位 反 演 方 法 
Fig.4 Inversion method for locating radiation sensitive areas in electronic devices during a microbeam irradiation test 
4 ”结语 国内 现 有 单 粒子 效应 模拟 试验 装置 应 用 潜力 ,同时 


空间 辐射 效应 影响 航天 器 用 电子 器 件 的 可 靠 。 平台 . 
性 。 采 用 地 面 加 速 器 模拟 空间 单 粒子 效应 是 国内 外 
评估 考核 器 件 抗 单 粒 子 性 能 的 主要 途径 。 空 间 辐射 
粒子 主要 是 质子 和 重 离 子 , 开 展 宇 航 器 件 单 粒子 效 
应 模拟 试验 主要 依托 的 大 型 核 设 施 是 重 离子 加 速 器 
和 质子 加 速 器 。 当 前 国内 开展 重 离子 单 粒 子 效应 机 
理 和 应 用 研究 ,主要 依托 中 国 原子 能 科学 研究 院 的 。 韩 仿 华 负责 质子 扩 束 , 张 峰 负 责 微 束 装置 调试 
间 串 列 加 速 器 和 中 国 科 学 院 近 代 物 理 研 究 所 的 瀚 负责 微 束 定位 反 演 。 
重 离子 回旋 加 速 器 ;开展 质子 单 粒 子 效 应 机 理 和 应 
用 研究 ,主要 依托 中 国 原子 能 科学 研究 院 的 ”参考 文献 
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